
Ett rikare liv för en åldrande befolkning

Medicinskåp

Phoniro Medic - xx

Bild 1

Bild 2

1.	 LÄGG UPP BEHÖRIGHETER TILL MEDICINSKÅP
När en ny tagg eller mobiltelefon ska ha åtkomst till medi-
cinskåp så görs det av er systemadministratör i Phoniro 
Care.

När en tagg eller mobiltelefon läggs till eller tas bort i Pho-
niro Care så kan det ta upp till 12 timmar innan föränd-
ringen hämtas ner till medicinskåpet eller tills dess att en 
redan kopplad tagg eller mobiltelefon gör en upplåsning.

2.	 FUNKTIONSTESTA INNAN DU TAR BORT PLOMBERINGEN
Innan medicinskåpet kan funktionstestas säkerställer du 
att skåpet är anslutet till medföljande batteripack eller via 
strömkabel.

Notering för montörer: För medicinskåp som har fast 
matning (inte batteridrift) ska du ange att medicin-
skåpet inte har batteridrift för att slippa att riskera få 
batterivarningar.

Ta därefter bort plomberingen (Bild 1).

3.	 UPPLÅSNING AV MEDICINSKÅP (Bild 2)
1.	 Tryck en gång på den svarta knappen ovanpå medicin-

skåpet.
2.	 Inom 5 sekunder:

a.	 	tryck på knappen på personaltaggens framsida 
eller 

b.	 	välj [Lås upp] i Home Care-appen.

4.	 LÅSNING AV MEDICINSKÅP
1.	 	Stäng luckan och vrid på vredet.
2.	 	Skåpet låses automatiskt inom några sekunder.
3.	 	Ett svagt klickljud bekräftar låsningen.
4.	 	Försäkra dig om att medicinskåpet är låst.

Nedan beskrivs hur du kommer igång med och 
använder Phoniros digitala medicinskåp, MEDIC.
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5.	 BATTERIBYTE
När batteriet till medicinskåpet börjar ta slut visas en varning i Home Care-appen vid upplåsning 
samt en varning i Phoniro Cares användargränssnitt. OBS! Byt alltid båda batteripacken till nya 
Phonirobatterier!
1.	 Skruva loss skruvarna till locket på batteriboxen på medicinskåpet. Du behöver en Torx T20 skruv-

mejsel för detta.
2.	 Koppla loss kontakterna till de två batteripacken inne i lådan.
3.	 Dra bort batterierna, (som är fastsatta med hjälp av ett kardborreband).
4.	 Sätt dit två nya 7,2 volts batterier (dessa levereras med en bit kardborrelås fastlimmat på baksi-

dan).
5.	 Koppla samman kontakterna (det spelar ingen roll vilken som går till vilken)
6.	 Sätt tillbaka locket (se till att inga kablar är klämda) och skruva tillbaka de 6 skruvarna.

Kontakta Phoniro Servicecenter på telefon 010-456 72 20 
vid frågor eller problem med produkten.
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6.	 REGISTRERA BATTERIBYTE
Efter att du har bytt batteri så ska du även registrera detta i Home Care-appen. Gör så här:
1.	 Tryck på [Registrera batteribyte]
2.	 Svara Ja på kontrollfrågan
3.	 Lås och lås upp skåpet 5 gånger för att säkerställa funktionen efter batteribytet och för att nya batterivärden ska rap-

porteras in till Phoniro Care.

7.	 SKÖTSEL, RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Phoniro Medic är tillverkat av pulverlackerad stålplåt. Vi rekommenderar torra städmetoder såsom torkning med torr 
trasa och vid behov dammsugning inuti skåpet. Vid speciella behov kan rengöring göras med lätt fuktad trasa tillsam-
mans med såpa, tvål eller syntetiskt tvättmedel. I de fall fuktad trasa används rekommenderar vi eftertorkning med torr 
trasa så att all fukt och eventuellt rengöringsmedel försvinner.

OBS! Vi avråder starkt från användandet av stålull, skursvamp eller likande, då detta medför risk för att ytan repas.
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